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Настоящая методика распространяется на анализаторы гематологические автоМатиче-
ские ветеринарные моделей BC-2800Vet и BC-5000Vet (далее - анализатор) прелназначены

для измерений счетной концентрации лейкоцитов и эритроцитов, а также массовоЙ кон-

центрации гемоглобина в крови.

Интервал между поверками - 1 год.

1. Операчии поверки

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Наименование операции
Наименование докумен-
та, в котором изложена

методика поверки

Обязательность проведения
операции

При
нои

первич-
поверке

При перио-
дической по-

верке

1. Внешний осмотр п.5.2 Да Да
2, опробование п. 5.3 Ща Да
3. Подтверждение соответствия
пDогDaммного обеспечения

п.5.4 Да .Ща

4. Опрелеление метрологических
характеристик:
определение относительной по-
грешности анализатора при из-
мерении концентрации лейкоци-
тов, эритроцитов и гемоглобина

п. 5.5 Да Да

2.

При проведении поверки должны
приведенные в табл.2.

Средства поверки
применяться средства измерений и оборулование,

Таблица 2.

Номер п,п. методики
поверки

Номер нормативного документа, регламентирующего технические
требования к средству поверки и (или) основные технические харак-
теристики средств поверки

п.5.5
ГСО 10669-2015 состава форменных элементов крови - (ГЕ-
МАТОЛОГИЧЕСКИЙ КонтрОЛЬ> (комплект ГК-ВНИИМ)).

п. 5.3
.Щозаторы пипеточные ЗАО " Лабсистемс-СПб", JФ Госреестра1'4741,-
99; посула MepHEuI лабораторн:uI стекляннаrI по ГОСТ 17'70-74: цилин-
дры мерные; колбы плоскодонные конические.

Примечание _ ,Щопускается использование других средств поверки, обеспечиВаЮЩИХ

метрологические характеристики, приведенные в табл.2.

3. Требования безопасности
3.1.при проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопас-

ности:
з.2. К работе с приборами, используемыми при поверке, допускаются лица, прошедшие

инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными при-

борами.
3.3. Перед включением должен быть проведен внешний осмотр приборов с целью опре-

деления исправности и электрической безопасности включения их в сеть.



4. Условия поверки и подготовка к ней

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
a температура окружающего воздуха от l5 до 30'С
a относительнаJI влажность от 20 до 85 %

о отклонение напряжениrI питания от номинального значения (220 + 4,4) В
О атмосферное давление от 50 до106 кПа
4.2. Перед проведением поверки необходимо ознакомиться с руководством по эксплуа-

тации и выполнить следующие подготовительные работы:
о проверить наличие и срок годности стандартных образчов, реактивов и материалов;

о приготовить поверочные растворы гемоглобина, леЙкоцитов, эритроцитов в соответ-
ствии с инструIщиями по применению стандартньгх образчов эталонньIх материалов..

5.Проведение поверки

5.1. Подготовка к поверке
Подготовить анализатор к работе в соответствии с технической документацией фирмы-

изготовителя.
При полготовке к поверке необходимо:
о осуществить прогрев анализатора в соответствии с эксплуатационной документаци-

ей;
. проверить работоспособность анализатора в режиме измерения
о проверить отс}"тствие на дисплее анЕrлизатора предупреждающих сообщений
. поверку проводить в режиме измерений, в котором размер эритроцитов наиболее

приближен к размеру эритроцитов у человека (например, собака).

5.2. Внешний осмотр.
5,2.1. При проведении внешнего осмотра должно быть проверено]
- отсутствие механических повреждений влияющих на точность показаний комплекса;
- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации.
5.2.2. Анализаторы, забракованные при внешнем осмотре, дальнейшей поверке не под-

лежат.

5.3 Опробование.
5.3. 1 Проверка общей работоспособности.
Включить питание анализатора. Согласно Руководсгву по эксшryатации выполнить про-

цедуру Запуска. Анализатор допускается к да_llьнейшему проведению работ, если присуг-
ствует сообщение о готовности анализатора к работе.

5.3.2 Проверка работы систем анализатора проводится с помощью контрольньrх матери-
zIлов производителя.

5.4. Подтверя(дение соответствия ПО
При проведении поверки анаJIизаторов выполняют операцию кПодтверждение соответ-

ствия программного обеспечения>. Операчия <Подтверждение соответствия прогрtlммного
обеспеченияD состоит из определения номера версии (идентификационного номера) про-
граммного обеспечения.

Программное обеспечение идентифицируется при вкJIючении анализатора. Версию про-
граммного обеспечения модели BC-2800Vet можно просмотреть в главном меню в р[вделе
<Обслуживание)), во вкладке <Конфигурация); модели BC-5000Vet - в главном меню в раз-
деле <СостояниеD, во вкладке <Информация о версии).

Ана_пизаторы считаются прошедшими поверку, если номер версии СИ совпадает с но-
мером версии или выше номера версии, ук€ванного в оIIисании типа.
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5.5. Определение метрологических характеристик.
5.5.1. Определение относительной погрешности анализатора при измерении счетноЙ

концентрации эритроцитов, лейкоцитов и массовой концентрации гемоглобина произво-

дится с использованием поверочных растворов, приготовленньD( на основе ГСО 10669-

2015 состава форменньIх элементов крови - (ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ> (ком-

плект ГК-ВНИИМ)).
5.5.2. Подготовьте поверочные растворы на основе ГСО 10669-2015 согласно инструк-

ции на ГСО.
1) ГСО 9624-2010 кНорма>.
2) ГСО 9624-2010 кПатология).
5.5.3. Пробирку с поверочным раствором поместите в место для забора проб и нажмите

кнопку забора пробы на передней панели аныIизатора (правила забора пробы выполняйте
согласно ука:}аниям Руководства по эксплуатации).

5.5.4. В главном меню анализатора выбирают режим "Анализ образца цельной крови с

открытой пробиркой".
Последовательно выберете в главном меню в пункте измерение режим WBC, RBC и

НВG - определение счетной концентрации эритроцитов и лейкоцитов и массовоЙ концен-
трации гемоглобина; выполните операции согласно подпунктов меню.

Результаты определения WBC, RBC и HBG выводятся на экран анаJIизатора и сохраня-
ЮТСЯ В ПallvlЯТИ аНаЛИ3аТОРа.

5.5.5. Последовательно меняя поверочный раствор, проведите измерения концентрации
анаJIитов (эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина).

5.5.6,Значение погрешности при измерении счетной концентрации эритроцитов и леЙ-

коцитов и массовой концентрации гемоглобина рассчитывается по формуле:

(1), где

- Х; - РеЗ}ЛЬТаТ ИЗМеРеНИJI ДJUI l-ГО ПОВеРОЧНОГО РаСТВОРа;
- Xio - значение счетной концентрации эритроцитов и лейкоцитов, а также массовоЙ

концентрации гемоглобина в соответствующем поверочном растворе.
Результаты считаются положительными, если значение Ai при измерении концентрации

эритроцитов и леЙкоцитов не превышает + l5 О/о, алрп измерении массовоЙ концентрации
гемоглобина + 10 %.

6. Оформление результатов поверки

6.1 Аншlизатор, поверенный по настоящей методике и отвечающий всем ее требова-
ниrIм, признается годным к применению и на него вьцается свидетельство о поверке уста-
новленной формы.6,2 Ана-пизатор, не соответствующий хотя бы одному требованию настоящей мето-

дики, к применению не допускается и на него вьцается извещений о непригодности с ука-
заниями причин непригодности.

6.З Результаты поверки оформляются в виде протокола (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

о,= #. 100%
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Наименование прибора: Анализатор гематологический автоматический ветеринарныЙ мО-

дели BC-2800Vet / BC-5000Vet
Принадлежит:
Зав. номер

.Щата поверки

УслoвияпoBepки:теМпepaTypaoкpyжaюЩегoBoзДyxa-oС;
атмосферное давление кПа;

%.

Поверка осуществляется по Анализаторы гематологические автоматические ветеринарные
моделей BC-2800Vet и BC-5000Vet. МП-209-025-20l6. Методика поверки

- средства пов€рки: ГСО 10669-2015 Состава форменных элементов крови - кГЕМАТО-
ЛОГИЧЕСКИй КОНТРОЛЬ) (комплект ГК-ВНТ'ИМ)).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

l.Результаты внешнего осмотра
2. Результаты подтверждения ПО
3.Результаты опробования
4.Результаты определения погрешности в рабочих диапазонах измерений:

4. Заключение

Поверитель

относительнtUI влажность

наименование
характеристики

Единица
измерений

Измеренное
значение

Предел до-
пчскаемой

погDешности

максимальное значе-
ние погрешности, по-
лyченной при поверке

лейкоциты
Эритроциты
гемоглобин


