
утвЕр2Iцдк)

3аrr. ,шрrтор
врвводfiвепой i{gтрологЕr

ФryпкElниимсr}

Н.В. Ивашшсова
кДr, Об 2017 r.

,Щатчпкп температуры термЕсторЕого тIlпа птБ 10к

мп 207.1_0з4-20t7

МЕТОДИКАПОВЕРКП

г.мосш8
20l7 г-



'"'"oirX""io"*- методка рспрстрааяgтся flа да'.шки температуры терrдпсторного

твпа ПТБ-l0К (далее no,"*",У - o*obi*i*,"nu1, о"о,ч-п"аемые ооо <МЦ КИТtl, г,

Москва по ТУ 42l3-02з46526536-20i;,';;;"чй*", n'",oo", n средства Ф{ первичной

п псриодrческой повсрок,-' ' Иятервал между поверками - 1 гол,

Освовпые мстрологrr""*" n ,"ii"""*u" характеристики приведеяы в таблице 1,

таблща l

ТабJшrа з

2 Операцпп поверrо
ПDв проведении первшпtои

операцпl, 1казаявые в табmце 2,
и перио,ш,rеской поверки,доJпкБl выполl|яться

' 'n""ff;JJ"""""Xbп поверки примсЕяют срслства пзмеревий, указаЕrБrе в таблице З,

от +l0 до +6Q

нi-мшаrrоrоесопротtlмешепр,температуре
+25 'с, ком

гоказатеrь тепловой тq0), с, Ее более

l00
lз0
l60
2з0

ilляна пог!}хаемой чдсm, мм:

- зав. Ns],tp: 0000 l , 00002, 0000з

- зав. ]Ф 000й;
- зав Npffe: 00005, 00006;

- заз. NsNе: 00007, Q!qqq.9ФФ,Ш

г, ве более

от -40 до +85

95

ПроведеЕпе оцерации при
поверке _

}lаимевованве операции

l ввешшй осмотр
2 Оцробоваlrяе
2 Определепие поrрсшfi оств

Номер
пlяrта МП

пеDвичной пеоцодической

б.l Да Да
6.2 Да Да
6.3 Да ,Ща

Гсrрологпче"*ие хчракIеристики
и,тr р€гистрациоlФй номер.

в Фелера,liном иrrформаццовЕом фндс
,,о обЬпечеюtrо еддвствсrэц9Р9цщ-

НrлЙ""*"" 
" 

*raредств измеренFй и

N9 57690-14

FБо{лй э_оЕ Ьо разряда по ГоСТ 8,558-

2009 - термометр сопртивJrенl{я

почr"u*"Я вибропрочвый эталопltьй

птсв, мод. ПТQЕl!,Щý9fЦ2
ояrьй М l9736-1 lь-""Dоr"лrт"мпaрчrур",""огоканальяый

"*,,*rионяый МИТ 8.10/8.15(M) _
МYJБтимЕтр З4584



Nq 3]744-07жiдкостные преlцзионýые
тяпа серии ТТIП-l

n о " "r"J;:Ё;:*а измереЕiРi, пршмеrUrемые при повсрке, должшl им.ть действуюlФlе

***Т"ffirТ;i?;"по,пл,"""*о" дIlцоги,lньD( средств повсрк!, _обсспечиваюцих

опредеJIеrше метрологЕtIеских характеристпк поверяемьн СИ с требуемой точtlостью,

л тпебовaпЕt бе!опaсвосгtl'' "]Б;;й;**п пoBeptol необходИlЯО couJ;fr};"rrr... 
(Праsила техяической

- требоващя безопаýвосгrr,

}н*нЖГffiЯн *HlH,l,:'],::_:,.""_"x'a'e 
ТУДа ПРа

- указаЕп, по техяике е;;";;;;;, ор*едеттл:. экспJryатациовкой

оо*у*"оЙо 
"u 

,.-оцЕые средстаа пзмсрений и средстм исоо'"т1: 
"- указа8иJi по техвике оaaой"йu, прев€декные в паспорте и руководстве по

'*"''Ёп'iоП""о""*о поверкп допускаются лицз, аттсстоваЕвые ва право проведсttия

повеDки дltнllоt О вида средстВ 
'п,""р,"иИ, озgахомлеЕIIы€ал_лС _!уководством 

по

Жffi;r",i";';;"Jй" " 
npo,""ne инструктltlк по технл(е безоцасности,

5 Условпя поверкr в подfотовка к вей
- - ---Прп ороЙд""*, поверкя должяы соблюдаться спедircIцц€ условиJl:

- темперааура окру]кающего возд}ха, ОС 15 до +25;

_относЕтеIrьЕаJlвJliDкЕо"r"_оЁfrй.".о-rогu,и o:;iН:33э,
- атмосфервое давпение, кПа

6 ПроЕедсцвс повер$п

6.1 Ввэшпвй осмот1
6. 1 . 1 . При впешем осмотре устаItавлиЕsют цс,поспrость Koplryca, а тsк,(е 0тс)тствие

""*чй""aй 
по"р"]кдеЕrrй, ВлияюЩих на работоспособяость '"_ -_-л-

При обrrар}хев}ш о"р*"п"i"о nnn других дефекгов, чт_тлу"" 
произаедевию

поверки, датчцк np"*",o, n"npnioo""," *'np*"o"",oo и дальяейчýTо поверку яе

проводят.

:j ?'fi'"Тr;Н*,,пя датrtиков их подкJпочают к му,Бт}t}rец)у_ в соответствии со

схемой подключсЯия, y**non 
- 

" техя,ческой докr,{скгч1 и опЁдеJrяют

;;;r";;;; сй Пр, "*p,b"n 
датlика сго sзмереЕ{ое соgртшвленис плавпо

"""*Uff"J'or*u,* результатах опробоваяия датrIЕ( Ерrtзвают яепригодt{ь't к

про""rЪ"r* 
" 

л-ч"ейпryю цоверку Ее прводят,

3.f.iъ:"*ж'н":;*Ж""J Нffi,Нfiý абсолютяой 
_погрешности 

пэвер_яемъrй

датtик подк'ючlшот * п"у*,""Й l iоБтветствЕв со схемой подк,Еочения, указаппои в

*-*;:r:;"uЁ:Ж##погреш'ости повсраемьDt датqиков а'-ыполвяют методом

сраrяеЕия с показаци,lми "-"*"i" ,"p',on,",po сопротйlл:lця в жпдкостllьD,

термостатах. Показаrля no""p","1'o-o"""*" в темпераý9qом эквявалевте пол)лlitют



гугсм pacqgтa температ}тlы по его ц}мерЕпому сопртивлевию.
ПогрешlостЬ датчиков темпераТуры определяют в яескоJъюlх раstlомерцо

расположеrIЕьD( TeмпepaтyplrbD( тоЧках рабочего диапазоаа измерпий,' 
"*,ооЬt'ачаrьвос l коЕечпое звачеЕия, Ео вс мевее чем в трех темпераqрrты* io,rr<ax.

6.з.2 В соотвсгствЕп с док)о{еIrгациеt усталав.,шЙют'в термоgгате первуо
ко}IФоJъЕуtо тоцу. Далее погр5пкаемые частЕ этаJrоЕЕого термометра сопротивJrения пповеряемого дalтчика помопalют в термостат Еа одяу г,тубцну , 

"rц"р*пrчо, до
устааовJlешЯ тепловогО рzвЕовссвЯ МеЖду уIаJIоI{выМ термометром, поаеряемым
датчиком п термостатир}rcщей средой, но ве менее l0 мин. Затем 

""sмч-. показащя
зталовЕ{го термомстра и цоверяемого датчика и з{шосят 1Iх в журЕа,,I наб,Jцодений.

6.З.З Операцпи по п.6.3.2 повторяют во вссх выбравrtьоr температурных mчках
]lllапzцояа измеревий при повьшецци температJры до верхяего trредела.

6.3.4 Рассчггьшают по формуле (l) и запЙ". 
" 

*у7"- 
"аО1""д""Ей 

температлЕьй
эквllвzц9}tт показаниfi tlоверяемого датчика.

t=l i( А + В.IлRт + С(lлRтf+27з, l 5)-27з, l 5, .с

6.3.J Рассчrrтывают по формуле (2) и заяосяr в
погрешностъ:

(l)

журIrал Еаб,]подеЕЕй абсолотflуо

Ali=tt-t2,oc а)
ГДе tl -РаСЧеПrОе 3rrачеЕие температуры датчик4 "С;

t2 - ПОКа:izlВИЯ ЭТaШОНВОГО ТеРМОМvЛРа, ОС.

6.3.6 Поrryченвыс звачеЕия погреIIIЕости це долlсяы превыIпать предельЕо
допустшt(ш( зЕачеrий, прцведеЕЕъD( в sасmящей vето.щке поsерки.

7 ОформлGЕпе результдтов поверкп
7.1 Преобразователи, пршешие поверку с поло)lсfгельЕым результатомlпризнаются годltыми и допускаtотся к примеяешrтю. На них оформ]Lяется сsидетсльство оповерке и (лrш)_ставится ловерчное кпеймо в паспорт в соотвЫствш с Приказом N9 l8t5миlшромmрга России от 02 шоlrя 20l5 г

.. 7.2 Пра отрццаrcБrlьц резуJьтlтвх повер@, в соответсгхпiЕ с ПрЕказом М l8l5
Миtтпрмторга Россий от о2 поrя 2015 г., оформлясrся цзЕещсо" о ""rrpl***.
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